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U-ZI.: A17056

Prufbericht 17056-P

llimitz, am 17.07.17

Siedlerverein Keltenberg
Cingetweg 2
7202 Bad Sauerbrunn

Dieser 3 seitige Prufbericht bildet eine Einheit und darf nur unverdndert weiterverbreitet werden.

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschlieRlich auf die angefihrte Probe.

1. Probenangaben

Gegenstand Badewasser

untersucht wurde Teiche Keltenberg
Bezeichnung der Probe P17056.01 grofRer Teich

Bezeichnung der Probe P17056.02 kleiner Teich
Probenahmestelle Ufer

Probenahmeart Schopfprobe
Entnahmezeitpunkt 03.07.17

Wetter heiter 18°C; Vortage: heiter

Entnahme durch

Franz Rauchwarter
Andrea Gartner

Dauer der Analytik

03.07.17 bis 19.07.17

2. Untersuchungsergebnisse

2.1 Probe P17056.01

Probeneingangsnummer P17056.01
Bezeichnung grof3er Teich
PHYSIKALISCHE PARAMETER

Parameter Einheit Ergebnis GW Methode
Wassertemperatur °C 23,5 - DIN 38404-4
pH-Wert 8,4 55-9,0 EN ISO 10523
eleoktrische Leitfahigkeit bei uslem 539 ) EN 27888:1993
20°C
Sichttiefe m 0,25 >2 EN ISO 7027
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MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Parameter Einheit Ergebnis GwW Methode

Escherichia coli - ,
in . EN ISO 9308-2

MPN-Verfahren oA 1 08308
Enterokokken in 100 mi 36 - ISO 789¢-2
CHEMISCHE UNTERSUCHUNG

Parameter Einheit Ergebnis GW Methode
Gesamter org. geb. - .
Kohlenstoff (TOC) mg/l 8,3 <5 EN 1484:1987
Eisen mg/l 0,25 - DIN 38406 - 1
Ammonium mgl/t 0,04 - DIN 38406-5
Nitrat mg/l <1 - EN ISO 10304-1
Nitrit mg/! < 0,01 - EN 26777:1993
Hydrogencarbonat mg/l 231 - DIN 38409-7
Carbonat mg/l 10 - DIN 38408-7
Sauerstoffgehalt, geldst mg/! 6,5 - 1SO 17289:2014
Sauerstoffsattigung Yo 78 >80 ISO 17289:2014
S&urekapazitat bis pH 4,3 | mmoll 4,02 - DIN 38409-7
Phosphor, gesamt g/t 38 <20 EN ISO 8878:2004
Chlorophyll aNA ug/! 28 <12 Lorenzen-Methode

2.2 Probe P17056.02

Probeneingangsnummer P17056.02
Bezeichnung kleiner Teich
PHYSIKALISCHE PARAMETER

Parameter Einheit Ergebnis GW Methode
Wassertemperatur °C 23,7 - DIN 38404-4
pH-Wert 8,3 55-8,0 EN ISO 10523
;l;lgnsche Leitfahigkeit bei uS/em 548 ) EN 27888:1993
Sichttiefe m 0,25 >2 EN ISO 7027

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Parameter Einheit Ergebnis GW Methode

Escherichia coli -

in 100 ml - EN ISO 8308-2
MPN-Verfahren " " 4

Enterokokken in 100 mi 14 - ISO 7889-2
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CHEMISCHE UNTERSUCHUNG

Parameter Einheit Ergebnis GW Methode

Gesamter org. geb.
E i

Kohlenstoff (TOC) mg/l 11,8 <5 N 1484:1997
Eisen mgl/! 0,43 - DIN 38406 - 1
Ammonium mgl/! 0,12 - DIN 38406-5
Nitrat mgl! <1 - EN ISO 10304-1
Nitrit mg/| 0,01 - EN 26777:1993
Hydrogencarbonat mg/l 303 - DIN 38409-7
Carbonat mgl/! 9 - DIN 38409-7
Sauerstoffgehalt, gelost mg/l 7,7 - ISO 17289:2014
Sauerstoffsattigung % 94 >80 ISO 17289:2014
Saurekapazitat bis pH 4,3 | mmol/l 517 - DIN 38409-7
Phosphor, gesamt g/l 55 <20 EN ISO 6878:2004
Chlorophyll aNA g/l 30 <12 Lorenzen-Methode
3. Legende
GW Grenzwert It. ONORM M 6230:2015
NA nicht akkreditiert: Chlorophyll a
Mikrobiologie Chemie
Kerstin Waldherr Ing. Peter Gisch
Labor Mikrobiologie Labor Chemie
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Gutachten 17056-GP zum Prufbericht 17056-P

Siedlerverein Keltenberg
Cingetweg 2
7202 Bad Sauerbrunn

Dieses 2 seitige Gutachten bildet eine Einheit und darf nur unverandert weiterverbreitet werden.

1. Angaben zum Gutachten

Anlage Teiche Keltenberg

Entnommene Proben groRer Teich
kleiner Teich

Entnahmedatum 03.07.17

2. Gutachten

2.1 Zusammenfassende Beurteilung

Die beiden Badeseen entsprechen weitgehend den in der ONORM M 6230 dargelegten
Anforderungen und sind flUr Badezwecke geeignet.

Die Unterschreitung der geforderten Mindestsichttiefe sowie die Uberschreitungen der Richtwerte fiir
den TOC und die Gehalte an Gesamtphosphor sowie Chlorophyll a kénnen aufgrund der
bakteriologischen Beschaffenheit des Wassers toleriert werden.

Gutachter

« )

DI Josef Fuszi
Autorisierter Gutachter gem. § 73 LMSVG
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Siedlerverein Keltenberg
Cingetweg 2
7202 Bad Sauerbrunn

Rechnung R17060 llimitz am 20.07.17

Wir erlauben uns, unsere erbrachten Leistungen wie folgt in Rechnung zu stellen.

Verrechnet laut Auftrag A17056 Einzelpreis Anz. Gesamtpreis
Badesee EUR 15200 2 EUR 304,00
Proben: P17056.01, P17056.02 statt 190.00

Probenahme ohne Inspektion EUR 1580 1 EUR 1580
Fahrtkostenpauschale MA/OW EUR 3500 1 EUR 35,00

Rechnungsbetrag EUR 354,80

Bitte Uberweisen Sie diesen Betrag innerhalb von 30 Tagen ohne Abzlge auf unser Konto
IBAN: AT09 5100 0910 1303 6500, BIC: EHBBAT2E.

Wir danken fur lhren Auftrag!
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